
Pièces du réfractomètre :

1.  Vitre de mesurage

2.  Vis de réglage

3.  Mise au point

4.  Viseur

Calibrage
Etape 1

Etape 2

Mettre de l’eau distillée sur la vitre

Tourner le bouton jusqu’à  ce que la lampe bleue apparaisse = 0

Conseils Ne pas rincer; ne pas laisser tomber, éviter les rayures sur la vitre, nettoyer avec un chiffon

Eau distillée

V

Notice d’utilisation du réfractomètre

Tourner la vis de réglage à la ligne bleue = 0
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MESURAGE
Etape 1

Etape 2

Mettre du colostrum ou du lait sur la vitre

Regarder par le viseur en direction de la lumière

Lire la valeur sur l’échelle

Le colostrum ou le lait

Tourner la vis de réglage à la ligne bleue = 0

Etape 3

Mesure en brix IgG en mg/ml % de matière sèche 
en poudre de lait

Couleur 
du pèse colostrum
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Mauvais

Bon

Excellent
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